
　　１．加速度データをSDカードに取込むまでの機能 ７．加速度の大きさに応じ緑、黄、赤LEDが点灯
　　２．取込んだデータはExcelで自由に分析可能 ８．加速度最大域のブザーON-OFF可能

　　３．軽いジョギング程度の運動まで対応可能 ９．電池　 ＤＣ3.0Ｖ（単４×２）

　　４．２４時間計測で１日の活動状況が分かる １０．寸法　60×75×35ｍｍ （試作機）

　　５．サンプリング速度は 1秒 と 1分 を選択可能 １１．重さ　 約100ｇ　（単4電池含む）

　　６．装着方法により様々な動作を計測できる
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＜Ａ＞ 動作ー加速度変位図 ／ ２４時間中、最初の１８分間の動作   2014.6.5 

（ サンプリング速度 1秒   モニター装着部 ： 左内側広筋下部 ）  
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＜Ｂ＞ 動作ー加速度変位図 ／ ２４時間の動作  2014.6.5  
（ サンプリング速度 1秒   モニター装着部 ： 左内側広筋下部 ） 
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動作モニター計 
     製造・販売元  サンハロー  

〒350-1203 埼玉県日高市旭ヶ丘135-17  

Tel/Fax  042-985-7341    担当 古田 

 E-mail  ：sunhello.cptr@kdn.biglobe.ne.jp  

仕様 と 特長 

動作モニター計と装着方法 



注意　：　加速度変位はモニター計の装着位置により異なります。　明確にしたい動作に応じて、モニター計の装着位置を決めるとこが必要になります。
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       動作分析 19分（１～5分）   2014/10/24 
サンプリング速度 ：１秒   装置装着位置 ：左内側広筋下部 

前後 

左右 

10/24 8：43   8：47 
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    動作分析 19分（5～10分）   2014/10/24 

サンプリング速度 ：1秒   装置装着位置 ：左内側広筋下部 
前後 

左右 

胡座位 

貧乏ゆすり 

歩行 
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    動作分析 19分（10～15分）   2014/10/24 

サンプリング速度 ：1秒  装置装着位置 ：左内側広筋下部 

前後 

左右 

背臥位 

右側臥位 

左側臥位 

腹臥位 

膝立て背臥位 
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    動作分析 19分（15～19分）   2014/10/24 

サンプリング速度 ：1秒  装置装着位置 ：左内側広筋下部 

前後 
左右 

椅坐位 胡座位 ジョギング 
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動作分析    19分間の基本動作     2014/10/24 

 サンプリング速度 ：1秒  装置装着位置 ：左内側広筋下部  

前後(FB) 

左右(RL) 
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